

设备名称：中高端彩色多普勒超声波诊断仪
[bookmark: _GoBack]设备编号：NYZBB-SBK-2022126
数  量：2套
性 能 配 置 要 求

1.  一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键.
2.  乳腺自动化扫查流程：自动化扫查囊括了基础乳腺扫查切面及成像模式，包括2D/PDI/图像存储；规范的工作流程，协助初学扫查者避免扫查区域的遗漏；可进行Bi-RADS分级；提供专门的乳腺报告设计.
3.  内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅.
4.  至少配置四把探头，其中相控阵探头扫描角度≥120°
